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Tiivistelmä
Spektripaja-ohjelma on tarkoitettu röntgensäteilyn spektrimittausdatan käsittelyn ja 
röntgenspektrien laskennallisen simuloinnin työkaluksi. Ohjelman avulla voidaan mm. 
korjata Ge-ilmaisimella mitattu pulssinkorkeusspektri fotonikertymäspektriksi, generoida 
röntgensäteilyn spektrejä laskennallisesti, vaimentaa spektrejä laskennallisesti eri ma-
teriaalien aiheuttaman vaimennuksen mukaisesti, laskea spektrin aiheuttama ilmaker-
ma ja arvioida röntgenputken suodatusta puoliintumispaksuusmittausten avulla. Tässä 
dokumentissa kuvataan ohjelman käyttö, sen käyttämät laskentamenetelmät ja datat sekä 
tulosten varmistuksiin tehtyjä vertailuja ja mittauksia.
TAPIOVAARA Markku, TAPIOVAARA Tero. Spektripaja (2.0) -ohjelman käyttöohje ja validointi.
STUK-TR 3. Helsinki 2008. 38 s.
Avainsanat: röntgensäteily, spektri, spektrin mittaus, spektrin laskenta, spektrin käsittely, 
tietokoneohjelma
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TAPIOVAARA Markku, TAPIOVAARA Tero. The validation and user’s manual of the Spektripaja (2.0) 
program. STUK-TR 3. Helsinki 2008. 38 pp. (In Finnish)
Key words: x-radiation, x-ray spectrum, spectrum measurement, spectrum simulation, spectrum 
analysis, computer program
Abstract
The computer program Spektripaja is intended to be used as a tool for analysing and 
manipulating measured x-ray spectra and for computational simulation of them. The 
program allows the user, e.g., to correct pulse height spectra measured using a Ge-
detector to photon fluence spectra, to generate x-ray spectral data computationally, to 
computationally attenuate spectra according to the attenuation properties of various 
materials, to calculate the air kerma related to the spectrum, and to estimate the filtration 
of an x-ray tube on the basis of half-value layer measurements. This report explains the 
use of the program, describes the computational methods and data used in it and presents 
measurements that have been made to validate the performance of the software.
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1 Yleistä
Spektripaja-ohjelma (kirjoitettaessa: versio 2.0) 
on tarkoitettu röntgensäteilyn spektrimittausda-
tan käsittelyn ja röntgenspektrien laskennallisen 
simuloinnin työkaluksi. Tässä dokumentissa ku-
vataan ohjelman käyttö, sen käyttämät laskenta-
menetelmät ja tulosten varmistuksiin tehtyjä ver-
tailuja ja mittauksia.
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2 Ohjelman käyttö
2.1 Yleistä
Ohjelmalla voi käsitellä kerrallaan kahta spekt-
riä, jotka ovat ohjelman muistissa. näiden kah-
den spektrin välillä voi vuorotella vaihtamalla ak-
tiivista spektriä. kuvassa 1 on esitetty ohjelman 
aloitusikkuna. Siinä on toimintonäppäinten lisäksi 
spektrien kuvaajat ja siihen tulee myös aktiivi-
sesta spektristä laskettuja tunnuslukuja. nämä 
tunnusluvut päivittyvät automaattisesti aina, kun 
spektriä vaihdetaan tai spektriin tehdään muu-
toksia.
 
Kuva 1. Spektripaja-ohjelman aloitusikkuna. Tässä esimerkkinäytössä on kuvaan piirretty kaksi spektriä: alku-
peräinen Ge-spektrometrillä mitattu pulssinkorkeusspektri (vihreä) ja sitä vastaava detektorin energiavasteella 
korjattu fotonikertymän spektri (fluence spectrum, punainen). Keltaiset ristit kuvassa ilmaisevat ne kohdat, joissa 
korjatulla spektrillä on (epäfysikaalisia) negatiivisia arvoja. (Spektrin tunnuslukujen laskentaa varten spektri olisi 
syytä nollata pienillä energioilla; tässä esim. 0–8 keV alueella, joilla ei todellisia fotoneita juuri ole ollut. Tätä 
nollausta ei tässä ole tehty.)
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Aktiivisena olevasta spektristä lasketaan sitä vas-
taava ilmakerman ja pinta-alan tulo (nGy∙cm2) ja 
sen tilastollinen virhe, säteilyn puoliintumispak-
suus (hvl) alumiinin ja kuparin avulla ilmaistu-
na, spektrissä olevien fotonien kokonaislukumäärä 
ja niiden keskimääräinen energia sekä spektriin 
liittyvä muunnoskerroin ilmakermasta Hp(10)-
suureeseen. lisäksi näytetään spektrin mittauk-
sen tehollinen keräysaika (live-aika). nämä tiedot 
näytetään aloitusikkunan oikeassa alareunassa.
Ilmakerman laskennassa käytetty konver-
sio fotonikertymästä ilmakermaan rajoittuu alle 
500 kev fotoneihin. mikäli laskennassa on tätä 
suurempia fotonienergioita, ohjelma varoittaa vir-
heellisestä tuloksesta (virhe koskee myös hvl-
arvoja!). Ohjelma varoittaa myös, mikäli lasken-
nassa on alle 5 kev fotoneita.
Ilmakerman ja pinta-alan tuloa voi useissa 
tapauksissa käyttää suhteellisena ilmakermana. 
näin on esimerkiksi vaimennuksia laskettaessa. 
kun mitattua spektriä käytetään ilmakerman mit-
taukseen, ilmakerma saadaan jakamalla ohjelman 
antama ilmakerman ja pinta-alan tulo detektorin 
edessä olleen kollimaattorin aukon pinta-alalla 
[cm2-yksiköissä]*), jolloin tulos saadaan nanogray-
yksiköissä. Ilmakermanopeus saadaan sitten jaka-
malla tulos datan keräysajalla. huomaa, että kun 
spektri mitataan erillisistä säteilytyksistä, tämä 
keräysaika ei ole sama kuin analysaattorin ilmoit-
tama live-aika, vaan keräysaikana on käytettävä 
tehollisten keräysaikojen summaa. 
2.2 Spektrin kuvaaja
Ohjelma piirtää automaattisesti käsiteltävät spekt-
rit sitä mukaa kuin niitä muokataan. kuvaajaan 
piirtyy maksimissaan kaksi spektriä, punainen 
ja vihreä. kun halutaan käsitellä jompaakum-
paa spektreistä, valitaan aktiiviseksi spektriksi 
”valittu spektri” -valikosta ”punainen” tai ”vihreä”. 
Aktiivisen spektrin väri näkyy myös spektrin ni-
men ja kommenttirivin väristä. ”kopioi”-painike 
kopioi aktiivisena olevan spektrin myös epäak-
*)  Tämä edellyttää, että säteily kohdistuu ilmaisimelle ja tälle 
aukolle kohtisuorassa ja että säteilykeila kattaa koko aukon 
alan.
tiivisen spektrin dataksi. jos esimerkiksi punai-
nen spektri on aktiivisena ja painetaan ”kopioi”-
näppäintä, kopioituu punainen spektri myös vihre-
äksi spektriksi.
mikäli spektreissä on epäfysikaalisia, nega-
tiivisia arvoja, nämä spektrin kohdat merkitään 
keltaisilla x-merkeillä. merkit ja spektrit voidaan 
poistaa kuvasta ja ohjelman muistista napsautta-
malla kuvaajan oikeassa laidassa niiden selityksen 
kohdalla olevaa ”c”-näppäintä.
kuvasta voidaan lukea fotonien energia ja eri 
kanavien fotonimäärä/kev liikuttamalla kursoria 
kuvaajan päällä. Arvot näkyvät kuvaajan oikeassa 
alareunassa.
kuvaa voidaan zoomata piirtämällä suuren-
nettavan alueen päälle suorakulmio hiiren vasen 
painike pohjassa. Suurennos tehdään kun suo-
rakulmio piirretään halutun alueen vasemmas-
ta ylänurkasta oikeaan alakulmaan. päinvastoin 
piirtämällä kuva palautuu alkuperäiseen skaa-
laukseensa.
Spektrien kuvaajien korkeutta voidaan skaa-
lata kuvaajan oikealla puolella sijaitsevilla liu-
kusäätimillä. vasemmanpuoleisella säätimellä 
skaalataan punaista ja oikeanpuoleisella virheää 
spektriä. Skaalausta ei ole (eli skaalauskerroin on 
1) kun liukusäädin on yläasennossaan. kun kuvaa 
on skaalattu liukusäätimien avulla, y-akselin nu-
meeriset arvot eivät ole todelliset.
kuvan y-akseli (fotonia/kev) saadaan piirret-
tyä logaritmisella asteikolla, kun ”log. plot” -tar-
kistuslaatikko merkitään. mikäli määritellyllä 
alueel la on negatiivisia y:n arvoja saavia pisteitä, 
nämä pisteet piirtyvät x-akselille. Spektrikuvaaja 
voidaan tulostaa paperille painamalla ”printtaa!”-
näppäintä ja tallentaa bmp-kuvaksi painamalla 
”Tallenna kuva!” -näppäintä.
2.3 Toimintonäppäin ”Hae 
spektri tiedostosta”
Tätä nappia painamalla päästään hakemaan tieto-
koneen levyltä sinne aiemmin tallennettu spektri. 
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Tämä spektri korvaa kyseisellä hetkellä aktiivise-
na olevan spektrin (punainen tai vihreä). Ohjelma 
tunnistaa kaksi tiedostoformaattia: omansa (ks. 
2.4) ja Iec1455-formaatin, jonka mukaisia spekt-
rejä Säteilyturvakeskuksen (STuk) dosimetria-
labora torion (dOS) spektrimittauslaitteisto (Genie 
2000 -ohjelma) tuottaa. Genie 2000 -ohjelman 
tallentamien AScII-pohjaisten pulssinkorkeus-
spektritiedostojen nimen loppupääte on ”.Iec”, 
STukissa aiemmin mitattujen pulssinkorkeus-
spektrien ”.pu”. detektorin vasteella korjattujen 
spektrien nimen loppupäätteenä kannattaa käyt-
tää ”.en” tai ”.ene”, jotta heti näkee millaisesta 
spektristä on kyse. laskennalliset spektrit saa-
vat talletettaessa oletuspäätteen ”.sim”. mikäli 
spektriin on tehty joitain erikoisempia käsittelyjä, 
kannattaa käyttää jotain muuta ymmärrettävää 
päätettä ja laittaa asiasta selitystä myös spektriin 
liittyvälle kommenttiriville, joka näkyy spektriku-
vaajan alla. Tämä kommenttirivi on editoitavissa; 
editoitu rivi tallentuu spektriä tallennettaessa uu-
den spektritiedon kommenttiriviksi. käsiteltävänä 
olevan spektrin tiedostonimi näkyy kommenttiri-
vin alapuolella. mikäli spektriä ei ole tallennettu, 
siinä on teksti ”…ei vielä tallennettu”.
2.4 Toimintonäppäin ”Tallenna 
spektri tiedostoon”
Tätä nappia painamalla voidaan tallentaa sillä 
hetkellä aktiivisena oleva spektri (ja sen kom-
menttirivi) levylle. Suositeltavien nimipäätteiden 
osalta katso edellistä kohtaa. Tallennusmuoto on 
ohjelman oman formaatin mukainen tekstitiedos-
to: ensimmäisellä rivillä on kommenttiteksti, toi-
sella rivillä energiakalibrointiin liittyvä kev/kana-
va-kerroin ja offset-arvo sekä spektrin mittauksen 
live-aika (s). kolmannelta riviltä alkaen riveillä 
on energiakanavien sisältö alkaen kanavasta 1. 
energiakanavien maksimimäärä on 8 200.
Huom: Spektrin tallennuksessa ei pidä käyttää 
.Iec-päätettä. Ohjelma yrittää avata tämän päät-
teen mukaiset tiedostot Iec1455-formaatin mu-
kaisesti. 
2.5 Toimintonäppäin ”…ja 
korjaa se energiaspektriksi”
Tämä aliohjelma ottaa huomioon germanium-
detektorin vasteen siihen kohdistuville fotoneille 
ja pyrkii korjaamaan mitatun pulssinkorkeus-
spektrin siten, että se vastaisi mittarille kohdis-
tuvaa todellista fotonikertymän energiaspektriä 
(Φe=dΦ/dE). Ohjelmassa spektriä kuitenkin kä-
sitellään histogrammina, jossa kunkin pylvään 
korkeus vastaa siinä energiakanavassa ole vien 
fotonien lukumäärää (Φ(E) = Φe ∙ ∆E); koko ener-
gia-alueelta mitattu fotonimäärä on pylväiden 
korkeuksien summa. muusta ohjelman tekemästä 
laskennasta poiketen spektrien kuvaajissa esite-
tään kunkin energiakanavan fotonimäärä jaettuna 
energiakanavan leveydellä (∆E).
korjausalgoritmi on tehty vain tilanteelle, jos-
sa spektri on mitattu 10 mm paksulla 16 mm 
halkaisijaisella planaarisella germaniumdetek-
torilla, jossa on berylliumikkuna ja hyvin ohut 
kuollut Ge-kerros detektorin pinnalla, ja jossa 
säteily kohdistuu germaniumdetektorin keskelle 
sen etupintaa vastaan kohtisuorassa, kapeassa 
keilassa. STukin dOS-yksikön käytössä oleva de-
tektori (eG&G Ortec Glp-16195/10) on tällainen. 
korjausmenetelmää esitetään tarkemmin myö-
hemmin tässä dokumentissa.
korjausmenetelmää vastaava mittausgeomet-
ria saadaan aikaan, kun detektori suunnataan 
säteilylähdettä kohti ja detektorin eteen asetetaan 
lyijylevy, jossa on käyttötilanteeseen soveltuvan 
kokoinen reikä. mittauksessa on myös kiinnitet-
tävä huomiota lyijylevyn läpi tuleviin kvantteihin 
ja lyijylevyssä olevan reiän reunoilta detektorille 
mahdollisesti kohdistuvaan sironneeseen tai ka-
rakteristiseen säteilyyn. korjausohjelma ei ota 
näitä tekijöitä huomioon; ne on pyrittävä poista-
maan kunnollisella mittausjärjestelyllä. 
korjaus tehdään sille spektrille, joka on par-
haillaan aktiivisena: korjauksen jälkeen muistissa 
on korjattu spektri. korjauksen yhteydessä asete-
taan maksimienergia, johon korjaus ulottuu. Sen 
on syytä olla sama tai jonkin verran suurempi 
kuin mitattavassa säteilyssä oleva maksimiener-
gia. Yleensä kannattaa samalla määritellä, että 
tätä maksimienergiaa suuremmat spektrin ar-
vot asetetaan nollaksi. On myös järkevää asettaa 
nollaksi spektrin arvot hyvin pienillä energioilla, 
joilla fysikaalisin perustein ei fotoneita juurikaan 
ole ja joilla mittauksen ei voi kuvitella olevan tar-
kan (tällainen alaenergiaraja saattaisi tyypillisesti 
olla luokkaa 3–10 kev, mitattavasta säteilystä 
riippuen).  Suurin korjaukseen sallittu energia on 
300 kev. 
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Huom: nykyisillä korjausdatoilla pulssinkorkeus-
spektri ei korjaudu täsmällisesti oikein, kun spekt-
rissä on fotoneita, joiden energia on suurempi kuin 
noin 100 kev (ks. 4.1). Asia pyritään korjaamaan 
ohjelman seuraavassa versiossa.
2.6 Toimintonäppäin ”Nollaa alueita”
Tätä nappia painettaessa aukeaa lisäikkuna, josta 
voidaan nollata aktiivisena olevan spektrin arvoja 
haluttujen ala- ja yläarvojen ulkopuolella.
2.7 Toimintonäppäin 
”Summaa spektrejä”
Tämä aliohjelma antaa mahdollisuuden summata 
tai vähentää spektrejä toisistaan. Tätä mahdolli-
suutta voi tarvita esimerkiksi, kun mittausaika on 
pitkä ja taustasäteily merkittävää. Tässä tilantees-
sa tausta on syytä vähentää ennen kuin spektrille 
tehdään energiavastekorjaus. vähennystä tehtäes-
sä taustaspektri tulee tietysti normittaa mittaus-
aikojen suhteessa. Ohjelma laskee myös summat-
tuun spektriin liittyvän ilmakerman ja pinta-alan 
tulon ja sen tilastollisen (äärellisestä fotonimää-
rästä johtuvan) virheen. Summattavista spektreis-
tä arvioitu virhe ei ole sama kuin summaspekt-
ristä suoraan arvioitu virhe: näiden laskenta on 
esitetty myöhemmin tässä dokumentissa. huomaa 
kuitenkin, että korjaamattomasta spektristä las-
kettu ilmakerma ja hvl-arvot poikkeavat yleensä 
huomattavasti oikeista arvoista. Tämän toiminnon 
aikana tehdyn laskennan virhearvio saattaa olla 
hyödyllisempi tieto kuin itse ilmakerman lukuar-
vo, joka on syytä laskea vasta detektorin vasteella 
korjatusta spektristä (kohta 2.5). Summattavien 
spektrien kanavien energiakalibrointien (offset- ja 
kev/kanava-arvot) täytyy olla samat, jotta spektre-
jä voidaan laskea yhteen.
2.8 Toimintonäppäin ”Generoi 
laskennallinen spektri”
Tämä aliohjelma generoi laskennallisen rönt-
genspektrin birchin ja marshallin (1979) semiem-
piirisen menetelmän mukaisesti. menetelmä rajoit-
tuu volframianodisiin röntgenputkiin. Alkuperäi-
sessä artikkelissa menetelmä on validoitu 30–150 
kv putkijännitteille, mutta Spektripajassa jänni-
tealueeksi hyväksytään jännitteet 3–300 kv alu-
eella. putkijännitteen lisäksi laskentaan spesifi-
oidaan röntgenputken anodikulma ja suodatus. 
vapaasti valittavia suodatinalkuaineita on viisi; 
kolme viimeistä (suodattimet 6–8) on varattu il-
malle. Ilmapatjan paksuus syötetään sille varat-
tuun tekstilaatikkoon, josta ohjelma automaatti-
sesti asettaa sitä vastaavan, standardiolosuhtei-
den (20 oc, 101,3 kpa) mukaisen määrän typpeä, 
happea ja argonia vaimentimiin 6–8. kaikki ohjel-
man vaimennuskertoimet (pääosin mcmaster ym. 
1969, osa alkuaineista nIST XcOm) ovat koko-
naismassavaimennuskertoimia. Siksi vaimennus 
ja suodatus laskennassa ovat aina kapean keilan 
geometrian mukaista.
Aliohjelma antaa mahdollisuuden palata pää-
sivulle ilman spektrin generointia tai siten, että 
generoitu spektri on aktiivinen. Ohjelman käyttäjä 
voi halutessaan myös tallentaa spektrin levylle. 
Spektrien kuvavertailujen avuksi laskennallinen 
spektri voidaan normittaa haluttuun kokonaisfo-
tonimäärään syöttämällä haluttu fotonimäärä sitä 
vastaavaan tekstilaatikkoon. 
Huom: laskennallisesti generoidun spektrin ko-
konaisfotonimäärällä ei ole suoraa fysikaalista 
merkitystä. valittava fotonimäärä on mielivaltai-
nen, käyttäjän valitsema numero. mikäli halutaan 
tarkastella sitä, kuinka primäärisäteilyn spekt-
ri vaimenee materiassa, käytetään aliohjelmaa 
”vaimenna spektriä”, ks. alla. 
Huom: Ohjelma käyttää l- ja m-kuorten absorp-
tioreunoille yksinkertaistettua mallia, jossa ote-
taan huomioon vain l1- ja m1-absorptioreunat. 
vaimennusmalli ei siksi ole tarkka tilanteissa, 
joissa muut l- tai m-absorptioreunat sijaitsevat 
spektrin merkityksellisellä energia-alueella.
Huom: Ohjelman laskennallisesti generoimien 
spektrien vastaavuus mitattuihin spektreihin 
heikkenee, kun jännite kasvaa suuremmaksi kuin 
150–200 kv ja säteilyn suodatus on pieni (ks. 4.2). 
2.9 Toimintonäppäin 
”Vaimenna spektriä”
Ohjelman muistissa aktiivisena olevaa spektriä 
voidaan vaimentaa laskennallisesti (kapean kei-
lan geometriassa) valitsemalla tämä aliohjelma. 
Suodatinten/vaimenninten syöttö tapahtuu samoin 
kuin edellä, mutta ohjelma ei normita spektriä uu-
delleen: ilmakermalaskentaa, fotonien määrää ja 
spektrien kuvia voidaan käyttää vaimentumisen 
kuvailuun.
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Huom: Ohjelma käyttää l- ja m-kuorten absorp-
tioreunoille yksinkertaistettua mallia, jossa ote-
taan huomioon vain l1- ja m1-absorptioreunat. 
vaimennusmalli ei siksi ole tarkka tilanteissa, 
joissa muut l- tai m-absorptioreunat sijaitsevat 
spektrin merkityksellisellä energia-alueella.
2.10   Toimintonäppäin 
”Arvioi suodatusta”
hvl-mittausten avulla tehtävä suodatuksen ar-
viointi perustuu samoihin laskennallisesti gene-
roituihin spektreihin kuin edellä kohdassa 2.8 on 
esitetty. Arvio soveltuu vain volframianodisille 
röntgenputkille. käyttäjän on asetettava aliohjel-
maan käyttämänsä putkijännite ja röntgenputken 
anodikulma. lisäksi käyttäjä voi merkitä lomak-
keen alaosaan ne materiaalit ja materiaalipaksuu-
det, joiden tietää olevan keilassa ja joita arvion 
ei haluta koskevan. Sama asia koskee mittause-
täisyyden merkintää, jota tietoa käytetään ilman 
aiheuttaman suodatuksen poistamiseen suodatus-
arviosta. hvl-arvo voidaan ilmaista joko kuparin 
tai alumiinin avulla mitattuna ja suodatusarvion 
materiaali voidaan valita mistä tahansa alkuai-
neesta. hvl:n sijasta käyttäjän on mahdollista 
syöttää vapaavalintainen vaimentumiskerroin il-
makermalle ja tätä vaimenemista vastaava pak-
suus joko kuparissa tai alumiinissa. Tämä mahdol-
listaa suodatusarvion tekemisen pelkästään yhden 
mielivaltaisen vaimenninpaksuuden avulla, ilman 
varsinaista hvl-arvon mittausta.
Suodatusarviolomakkeella on laskuri, jonka 
avulla voi helposti interpoloida hvl:n säteilymit-
tausten tuloksista. datakenttiin syötetään ilma-
kermamittauksen tulos ilman vaimentimia sekä 
kahden eripaksuisen vaimentimen kanssa. kun 
”Interpoloi”-nappia painetaan, ohjelma interpoloi 
näistä tiedoista hvl:ään tarvittavan kupari- tai 
alumiinipaksuuden ja siirtää sen mittausmate-
riaalin mukaiseen, suodatusarviossa käytettävään 
hvl-datakenttään.
hvl muuttuu suhteellisen hitaasti kun suoda-
tusta muutetaan ja suodatuksen ja hvl:n välinen 
suhde riippuu myös muista röntgenlaitteen omi-
naisuuksista (nagel 1988). Suodatusarvio ei siksi 
voi olla täysin tarkka, vaikka laskennan perus-
teena oleva spektrimalli ja vaimennuskerroindata 
sitä olisikin: kaikkiin syötettäviin parametreihin 
liittyy epävarmuutta. virhearvion tekemisen hel-
pottamiseksi suodatusarviolomakkeella on ”Arvioi 
virhe”  -painike, josta avautuu ”mittausvirheet”-
lomake (kuva 2), johon voi syöttää eri parametrien 
virhearvion (hajonta, kattavuuskerroin k=1). Tällä 
lomakkeella on mahdollista arvioida suodatusar-
vion ja hvl:n virhettä*). 
Kuva 2. Mittausvirheet-lomake
mikäli hvl ja sen virhe on tiedossa, ei ”Arvioi 
hvl:n virhe” -ruudussa tule olla rastia. Tällöin 
asetetaan hvl ja sen virhe sekä jännitteen että 
anodikulman virheet vastaaviin laatikkoihinsa. 
kaikki muut tiedot ohjelma lukee suodatusarviolo-
makkeelta. kun painetaan ”Arvioi virhe” -painiket-
*) vaikka lomakkeella puhutaankin hvl:stä, arvio koskee 
myös vapaavalintaista ilmakermakerrointa, mikäli se on va-
littu käytettäväksi suodatusarvio-lomakkeella.
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ta ohjelma generoi hvl:n, jännitteen ja anodikul-
man lomakkeella olevien parametrien mukaisesti 
normaalijakaumasta. Ohjelma jatkaa suodatusar-
vioiden generointia, kunnes painetaan ”pysäytä” 
-painiketta. näistä generoiduista suodatusarviois-
ta lasketaan jatkuvasti keskiarvoa ja hajontaa, jot-
ka näkyvät lomakkeen alaosassa. Tämä virhearvio 
ei ota huomioon spektrimallin ja vaimennusker-
roindatan tarkkuutta.
mikäli hvl:n virhe ei ole tiedossa tulee ”Arvioi 
hvl:n virhe”-ruudussa olla rasti. Tällöin hvl:n 
virhettä simuloidaan suoraan hvl:n arvioinnis-
sa käytettävistä mittaustuloksista. Ohjelma lukee 
mittausarvot suodatusarvio-lomakkeen "hvl:n in-
terpolointi" -osiosta. näiden mittausten virheet tu-
lee asettaa ”kermamittauksen suhteellinen virhe” 
ja ”Suodatinpaksuuden suhteellinen virhe”-laati-
koihin. lisäksi jännitteen ja anodikulman virheet 
tulee asettaa vastaaviin laatikoihin. kun paine-
taan ”Arvioi virhe” -painiketta, ohjelma aloittaa 
mittausarvojen generoinnin annettuja paramet-
reja vastaavista normaalijakaumista. näistä ge-
neroiduista arvoista ohjelma laskee aluksi hvl:n 
ja sen jälkeen tämän hvl-tiedon mukaisen suo-
datusarvion. Generoiduista suodatusarvioista las-
ketaan jatkuvasti keskiarvoa ja hajontaa, kunnes 
”pysäytä”-painiketta painetaan.
2.11 Toimintonäppäin ”VaimKert”
Tämä aliohjelma näyttää mcmaster ym. (1969) 
mukaiset vaimennuskertoimet (valosähköinen ab-
sorptio, koherentti sironta, inkoherentti sironta ja 
kokonaisvaimennuskerroin) mielivaltaiselle alku-
aineelle ja fotonienergialle. Alumiinille, kuparille, 
volframille, tinalle ja lyijylle on kuitenkin päivi-
tetty uudemmat vaimennuskerroindatat (nIST 
XcOm). Ohjelma ilmoittaa myös muita materiaa-
liin liittyviä datoja: tiheyden*), atomipainon sekä 
k-, l1- ja m1-absorptioreunat. kemiallisten yhdis-
teiden massavaimennuskertoimet voi niitä tarvit-
taessa laskea yhdisteessä olevien alkuaineiden (i) 
massaosuuksilla (wi) painotettujen massavaimen-
*) Tinan tiheys on muutettu alkuperäisessä datassa olleesta 
arvosta 5,75 g/cm3 (harmaa tina) arvoon 7,31 g/cm3 (valkoi-
nen tina).
nuskertoimien summana.
(1)
2.12 Toimintonäppäin ”Gaussian”
Tekee aktiiviselle spektrille konvoluution gaus-
sisella ytimellä. Gaussisen ytimen leveys (sen 
hajontaparametri, σ) voidaan määritellä olevan 
myös energiasta lineaarisesti riippuvana lausek-
keena (σ = A+B∙E, missä E on fotonin energia. A 
ja B ovat mielivaltaisesti asetettavia parametre-
ja). Aliohjelma on hyödyllinen, kun verrataan eri 
energiaresoluutioisia spektrejä toisiinsa, tai kun 
halutaan pienentää datan kohinaa liukuvan kes-
kiarvon avulla. 
2.13 Toimintonäppäin 
”Summautumisen poisto”
Tämä toiminto on tarkoitettu spektrin mittauksen 
yhteydessä syntyneiden summapulssien likimää-
räiseen poistoon niissä tapauksissa, joissa summa-
pulssien syntymistä ei kyetä saamaan mitättömäl-
le tasolle annosnopeutta pienentämällä. Toiminto 
tulee suorittaa ennen muita spektrille tehtäviä 
muokkauksia.
Aliohjelma laskee ensin spektrille konvoluution 
itsensä kanssa. Tämä konvoluution tulos approksi-
moi kahden pulssin summan näennäistä energia-
jakaumaa. Tämä konvoluutiospektri vähennetään 
alkuperäisestä spektristä ohjelman käyttäjän va-
litseman kertoimen mukaisesti. Toimintaa on kä-
tevintä käyttää kopioimalla alkuperäinen spektri 
toiseen spektrimuistiin ja kokeilemalla erilaisia 
kertoimia oikeanlaisen tuloksen saavuttamiseksi.
2.14 Toimintonäppäin ”About”
näyttää ohjelman versionumeron ja antaa joitain 
tietoja ohjelmasta.
2.15 Toimintonäppäin ”Lopeta”
päättää ohjelman suorituksen.
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3 Ohjelmassa käytetyt datat ja laskentamenetelmät
3.1 Fotonienergia
Spektrissä olevan fotonin energia (E) lasketaan 
spektrin energiakanavanumeron mukaisesti
(2)
missä a0 ja a ovat spektritiedostossa annetut line-
aariseen energiakalibrointiin liittyvät parametrit 
(offset-arvo ja vahvistus (kev/kanava-kerroin)) ja n 
on kyseisen energiakanavan järjestysluku. 
joissakin spektrometrisissä systeemeissä on mah-
dollista tehdä energiakalibrointi myös muulla ta-
valla: esimerkiksi Genie 2000 -ohjelma sallii kalib-
rointikäyrän olevan kolmannen asteen polynomi. 
Spektripaja-ohjelma kuitenkin käyttää vain li-
neaarista kalibrointikäyrää ja varoittaa käyttäjää 
mikäli kalibrointikäyränä on korkeampiasteinen 
polynomi. Genie 2000 -ohjelman formaatissa ensim-
mäisen kanavan järjestysluku n = 0, Spektripajan 
spektritiedostoissa ensimmäisen kanavan n = 1.
3.2 Ilmakerman laskenta, 
Hp(10)/Ka -muunnoskerroin
Ohjelmassa lasketaan spektriin liittyvä ilmaker-
man ja pinta-alan tulo (KAP) summana
(3)
missä Φ(E) on fotonimäärä energiaa E vastaavassa 
kanavassa ja ka muunnoskerroin fotonikertymästä 
ilmakermaan. Spektripaja-ohjelmassa käytetty ka 
on esitetty kuvassa 3, ja on Icru (1998) datan 
mukainen niillä energian arvoilla, joille kerroin 
on Icru:n raportissa annettu. kun Icru:n datat 
on ohjelman tarpeisiin interpoloitu muille ener-
gian arvoille, on apuna käytetty lähdettä birch, 
marshall ja Ardran (1979) ja yksinkertaisia käyrän 
sovituksia. Icru:ssa data on annettu vain 10 kev 
suuremmille energioille. 3–10 kev energia-alueella 
on käytetty büermannin ym. (2006) mittaamia il-
man energia-absorptiokertoimia. Alle 3 kev da-
tat on ekstrapoloitu näistä. Spektripajaohjelman 
tämä konversiodata on tiedostossa \Inputdata\
ngyperf1to500.dat yksiköissä nGy∙cm2/fotoni.
Ohjelmassa tulostettava Hp(10)/Ka -muunnosker-
roin lasketaan osamääränä
(4)
missä h10(E) on kyseinen muunnoskerroin mo-
nokromaattiselle säteilylle (Icru 1998). mono-
kromaattinen data on tiedostossa \Inputdata\
katohp101to500.txt yksiköissä Sv/Gy ja esitettynä 
kuvassa 4.
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Kuva 3. Muunnoskerroin fotonikertymästä ilmakermaan. Jatkuva käyrä on Spektripaja-ohjelman käyttämä data. 
ICRU 57 -raportin arvot on merkitty risteillä. Arvot ovat täsmälleen samat niillä energioilla, mille ne on ICRU:ssa 
annettu (kun E >10 keV). 3–10 keV arvot ovat julkaisusta Büermann ym. (2006).
Kuva 4. Muunnoskerroin ilmakermasta suureeseen Hp(10)/Ka. Jatkuva käyrä on Spektripaja-ohjelman käyttämä 
data. ICRU 57 -raportin arvot on merkitty risteillä. Arvot ovat täsmälleen samat niillä energioilla, mille ne on 
ICRU:ssa annettu.
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Ohjelma laskee ilmakerma-arviolle virhearvion, 
joka ottaa huomioon ainoastaan havaittujen kvant-
tien äärellisen määrän ja siitä johtuvan epävar-
muuden. laskenta perustuu oletukseen, että jokai-
sen kanavan sisältämä fotonimäärä on toisten ka-
navien fotonimäärästä riippumaton poisson-jakau-
tunut satunnaismuuttuja (jolloin σ2(x) = x ).
Silloin Ka:n epävarmuus on
(5)
kun arvioitava spektri on saatu summaamalla 
kahdesta mitatusta spektristä, virhearvio on hie-
man erilainen. jos Φ(E) = k1 ∙ Φ1(E) + k2 ∙ Φ2(E), 
niin summaspektriin liittyvä ilmakerman epävar-
muus on
(6)
3.3 Ilman tiheys ja koostumus
Ohjelmassa käytetty ilman tiheys on 1,2047 g/l, 
mikä vastaa kuivaa ilmaa lämpötilassa 20 oc ja 
paineessa 101,3 kpa. mcmasterin ym. (1969) datas-
sa kaasujen tiheydet vastaavat olosuhdetta 0 oc ja 
760 mm hg. Tämä lämpötilaero on Spektripajassa 
otettu huomioon laskettaessa eri kaasukerrosten 
paksuudet ilmakerroksen paksuudesta. mikäli il-
manpaine tai lämpötila poikkeavat yllämainituista 
arvoista, voi asian huomioida muuttamalla ilma-
kerroksen paksuudeksi syötettävää arvoa.
Ilman koostumuksena ohjelmassa käytetään 
(tilavuusprosentteina): 78,084 % n2, 20,946 % O2, 
0,934 % Ar (crc handbook 1975). 
3.4 HVL:n ja suodatusarvion laskeminen
lisäsuodatusarvion tekemisessä käytetään las-
kennallista spektriä, joka on valmiiksi suodatettu 
lomakkeen alaosaan syötetyillä materiaaleilla ja 
-paksuuksilla (eli spektrin kokonaissuodatus koos-
tuu lomakkeen alaosaan merkityistä materiaali-
paksuuksista ja laskennassa arvioitavasta mate-
riaalipaksuudesta). Arvioitavan lisäsuodatuksen 
materiaalipaksuus lasketaan iteroimalla: valitun 
suodatinmateriaalin paksuutta muutetaan, kun-
nes sillä vaimennetun laskennallisen spektrin 
hvl (tai muuta vaimentumiskerrointa vastaava 
materiaalipaksuus) vastaa ohjelmaan syötettyä 
hvl-arvoa (tai muuta vaimentumiskerrointa vas-
taavaa materiaalipaksuutta). Iterointi päätetään, 
kun haluttu vaimentumiskerroin saavutetaan 
tarkkuudella ± 0,000001. 
Spektrin hvl:n laskemisessa käytetään sa-
mankaltaista iteraatiomenetelmää. vaimentavan 
materiaalin (alumiini tai kupari) paksuutta muu-
tetaan, kunnes ilmakerma pienenee alkuperäises-
tä arvoon 0,5 ± 0,00001. 
3.5 Spektrin korjaaminen 
germaniumdetektorin energiavasteella
kun fotoni osuu germaniumdetektoriin, voi tapah-
tua useita asioita: (i) fotoni voi läpäistä detektorin 
jättämättä siihen energiaa, (ii) se voi absorboitua 
siihen kokonaan (suoraan tai sirontojen jälkeen) 
tai (iii) osa fotonin energiasta absorboituu detek-
toriin ja osa karkaa detektorista. kohdan (iii) ta-
pahtumia ovat valosähköisen absorption jälkeen 
syntyvän k-fluoresenssikvantin karkaaminen 
detektorista tai comptonsironneen kvantin kar-
kaaminen detektorista. k-kvanttien mahdollista 
comptonsirontaa ennen niiden pakoa ei huomioida 
prosessin pienen todennäköisyyden vuoksi.
Spektripajan aliohjelma (”…ja korjaa se ener-
giaspektriksi”) muuttaa mitattua ”raakaa” puls-
sinkorkeusspektriä siten, että edellämainitut ta-
pahtumat otetaan huomioon ja tulokseksi saadaan 
spektri, jollainen aikaansaisi mitatun pulssinkor-
keusspektrin. korjausohjelma aloittaa suurimmas-
ta korjaukseen määritellystä energiasta. havaittua 
pulssimäärää kasvatetaan jakamalla se kyseisen 
energian valosähköisen piikin efektiivisyydellä (ta-
pahtuma (ii) yllä). Samalla poistetaan erilaisten 
pakotodennäköisyyksien mukainen määrä pulsse-
ja alemmilta kanavilta. Sama toistetaan kanava 
kerrallaan spektriä alaspäin kulkien. kuten jo 
aiem min on mainittu, korjausalgoritmi on tehty 
vain tilanteelle, jossa spektri on mitattu 10 mm 
paksulla 16 mm halkaisijaisella planaarisella 
germa niumdetektorilla, jossa on berylliumikkuna 
ja hyvin ohut kuollut kerros detektorin pinnal-
la, ja jossa säteily kohdistuu germaniumdetekto-
rin keskelle sen etupintaa vastaan kohtisuorassa 
ka peassa keilassa. korjaus sopii STukin dOS-
yksikön käytössä oleva detektorille (eG&G Ortec 
Glp-16195/10). 
korjauksessa käytetään chenin ym. (1984) 
monte carlo -menetelmällä laskemia tuloksia. 
chenin ym. (1984) data alkaa vasta 12 kev ener-
giasta. Tätä pienemmille energioille on tehty eril-
linen kor jaus fotopiikin tehokkuudelle. Tämä kor-
jaus ottaa huomioon dOS:issa käytössä olevan de-
tektorin edessä olevien materiaalien (0,125 mm be 
sK a
E
E k E= ⋅∑Φ( ) ( ) .2
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E
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ikkuna ja 0,3 μm paksuinen kuollut Ge-kerros 
detektorin pinnalla) aiheuttaman vaimennuksen. 
detektorin vastetta kuvailevat datat sijaitsevat 
Inputdata-kansiossa tiedostoissa:
•	 Deteff1to300.dat:	 Fotopiikin	 tehokkuus	 (Chen	
ym. 1984) data, joka on ulotettu myös ener-
gioille 2–10 kev), kα-pakotodennäköisyys, kβ-
pakotodennäköisyys, comptonreunan energia. 
datat 2, 4, 6…300 kev.
•	 Detcom1to300.dat:	Chenin	ym.	(1984)	julkaisus-
sa annetut compton-kontinuumia kuvailevat 
parametrit A1–A4. datat 62, 64, 66…300 kev. 
Spektripajassa on oletettu, että chenin ym. 
(1984) raportissa on virhe, ja raportissa olevan 
yhtälön (1) tulisi olla F1(e) = A1 ∙ (e-2) + A2 ∙ 
(e-2)2 + A3 ∙ (e-2)3 + A4.
•	 Detkomp1to300.dat:	Chenin	ym.	 (1984)	 julkai-
sussa annetut compton-kontinuumia kuvaile-
vat parametrit b1–b4 sekä kontinuumin mak-
simienergia. datat 62, 64, 66…300 kev. Spekt-
ripajassa on oletettu, että chenin ym. (1984) 
raportissa on virhe, ja raportissa olevan yhtälön 
(2) tulisi olla F2(e) = b1 ∙ (e - eh) + b2 ∙ (e - eh)2 
+ b3 ∙ ( e-eh)3 + b4.
•	 Detrmat.dat:	 Chenin	 ym.	 (1984)	 julkaisussa	
annettu fotonien vastematriisi, jota on modi-
fioitu poistamalla siitä valosähköiseen ilmiöön 
ja k-pakoon liittyvät elementit (jotka käsitel-
lään korjausohjelmassa erikseen). datat 18, 20 
…60 kev.
Suurin korjaukseen sallittu energia on 300 kev. 
Ohjelman käyttämät todennäköisyydet kvan-
tin sijoittumiselle fotopiikkiin sekä kα- ja kβ-
pakopiikkeihin (deteff1to300.dat-data) on esitetty 
kuvassa 5.
Kuva 5. Spektripaja-ohjelman käyttämät todennäköisyydet sille, että tietyn energinen, detektorille osuva fotoni 
rekisteröityy omalle energialleen (fotopiikki) tai sitä Kα- tai Kβ-kvanttien energian verran pienemmälle energialle 
(Kα- ja Kβ-pakopiikit). Data: Chen ym. (1984). (Pakopiikkien todennäköisyyttä kuvaavissa käyrissä näkyy Monte 
Carlo -laskennan tilastolliseen epätarkkuuteen liittyvää kohinaa.) 
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3.6 Laskennallisen 
röntgenspektrin generointi
laskennallisen röntgenspektrin generointi on 
birchin ja marshallin (1979) semiempiirisen mal-
lin mukainen. Generoinnilla saatu spektri suoda-
tetaan laskennallisesti ohjelmalomakkeella ilmais-
tujen materiaalien mukaisesti (ks. 3.7) ja normite-
taan lopuksi käyttäjän haluamaan kokonaisfotoni-
määrään.  
mallissa approksimoidaan elektronien kulkeu-
tumista anodissa hyvin yksinkertaisesti: anodiin 
osuvat elektronit hidastuvat, mutta jatkavat suo-
raviivaista etenemistään, ja kullakin syvyydel-
lä anodissa on vain tietynenergisiä elektroneja. 
Todellisuudessa elektronien radat anodissa ovat 
hyvinkin mutkikkaita ja kullakin syvyydellä on 
laaja spektri erienergisiä elektroneja (poludniowski 
ja evans 2007). malli on kuitenkin sovitettu empii-
risen spektridataan, jolloin sen tulokset on saatu 
melko hyvin kokeellisen datan kanssa yhteensopi-
viksi. Ylenmääräistä tarkkuutta ei kuitenkaan ole 
syytä odottaa, varsinkaan mallin kehittelyalueen 
(röntegenputkijännitealueen 30–150 kv) ulkopuo-
lella. 
birchin ja marshallin malli olettaa, että elektro-
nin tulokulma anodin pintaa vasten on 90o-α, 
missä α on röntgenputken anodikulma. kun elekt-
roni tunkeutuu syvyydelle x ja vuorovaikuttaa 
siellä , joutuu syntynyt röntgensäteily kulkemaan 
d = x/tan(α) paksuisen anodimateriaalikerroksen 
läpi poistuakseen anodista röntgenputken refe-
renssisuunnassa. kun asiaa tarkastellaan suun-
nassa, joka muodostaa kulman β referenssisuun-
nan suhteen, saadaan röntgensäteilyn tarvitse-
maksi kulkumatkaksi d’ = x∙cos(α)/sin(α + β). Tästä 
voidaan laskea millainen anodikulma α’ tarvit-
taisiin, jotta sama röntgensäteilyn kulkumatka 
saavutettaisiin tällaisen röntgenputken referens-
sisuunnassa. Tulos on
(7)
kun birchin ja marshallin mallilla halutaan laskea 
röntgenspektri referenssissuunasta poikkeavas-
sa suunnassa, on laskennassa käytettävä yhtälöä 
(7) efektiiviselle  anodikulmalle. esimerkiksi 16o 
anodikulmaiselle putkelle saadaan suunnassa 
β = 10o efektiivisen anodikulman arvoksi 
α’ = 24,51o. Suunnassa β = -10o saadaan vastaavas-
ti  α’ = 6,21o.
3.7 Spektrien laskennallinen 
vaimentaminen
Ohjelman muistissa olevan spektrin laskennallinen 
vaimentaminen (ja suodattaminen) tehdään käyt-
tämällä kyseisellä ohjelmalomakkeella ilmaistuja 
alkuaineita ja niiden paksuuksia. laskenta tapah-
tuu ohjelmaikkunassa olevien pinta-alamassojen 
avulla; materiaalipaksuudet syötetään ohjelmaan 
kuitenkin paksuusyksiköissä yksinkertaisuuden 
vuoksi. Ohjelman käyttämät materiaalien tihey-
det haetaan tiedostosta Spektripaja\Inputdata\
Xmu2.dat, joka sisältää materiaalien tiheyksien 
lisäksi myös niiden massavaimennuskertoimien 
laskentaan tarvittavan datan. data on pääosin 
lähteestä mcmaster ym. (1969), mutta Al:n, cu:n, 
W:n, Sn:n ja pb:n vaimennuskertoimet on sovitettu 
nISTin XcOm-dataan. ero mcmasterin ym. (1969) 
dataan on kuitenkin pieni, rmS-ero on 1–2%, ja 
erot ovat maksimissaan noin 3 %. edellä mainit-
tua ilman tiheyttä lukuunottamatta kaasujen ti-
heys vastaa lämpötilaa 0 oc ja painetta 101,3 kpa. 
Ohjelmassa ei huomioida l- ja m-absorptioreunojen 
yksityiskohtia; niiden yläpuolinen vaimennusker-
roindata on sovitettu l1- tai m1-absorptioreunaan 
saakka. Tämän alapuolella käytetään edelliseen 
kuoreen sovitettua dataa. Tämä aliarvioi vaimen-
nusta energiaväleillä l3–l1 ja m5–m1. Asialla ei 
kuitenkaan ole käytännön merkitystä valtaosassa 
käytännön röntgenspektrejä.
Spektripaja-ohjelmassa kaikki vaimennuslas-
kut koskevat kapean keilan geometriaa (eli jo-
kainen vuorovaikutus poistaa kvantin keilasta). 
Alkuperäinen spektri Φo(E) muutetaan laskennal-
lisesti vaimennetuksi spektriksi Φ(E) kaavalla
(8)
missä indeksi i käy läpi kaikki käytetyt vaimen-
timet (eli ne lomakkeen vaimentimet/suodatti-
met joille on määritelty nollaa suurempi atomi-
järjestysluku ja joiden paksuus on nollasta ero-
ava). μi(E)/ρi on materiaalin i massavaimennus-
kerroin, di vaimentimen paksuus ja ρi sen tiheys. 
laskennallisessa vaimennuksessa Spektripaja-
ohjelma ei normita vaimennettua spektriä uu-
delleen; laskennallisesti vaimennetun spektrin ja 
alkuperäisen vaimentamattoman spektrin suhde 
vastaa materiaalissa tapahtunutta vaimentumis-
ta.
a a b
a
’ arctan
sin( )
cos( )
.= +



Φ Φ( ) ( ) ,( ( ) / )E E e i i i iE d
i
= ⋅ − ⋅ ⋅∏0 m r r
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4 Ohjelman validointia
4.1 Germaniumdetektorin 
vasteen korjaus
4.1.1 Ilmakerma- ja HVL-mittaukset
mitattujen, detektorin vasteella korjattujen spekt-
rien todenmukaisuutta on varmistettu vertaamal-
la spektreistä laskettuja säteilyn tunnuslukuja 
(ilmakermanopeutta sekä ensimmäistä ja toista 
puoliintumispaksuutta (hvl1 ja hvl2)) ionisaatio-
kam mion ja absorbaattorien avulla mitattuihin 
arvoihin. Ionisaatiokammion avulla tehdyt hvl-
mittaukset on pääosin tehty aiemmin ja ne on do-
kumentoitu dosimetrialaboratorion laatukäsikir-
jassa. 
vertailutulokset on esitetty taulukoissa I–v. 
Taulukossa I on esitetty myös aiemmin mitattuja 
(hakanen ym. 2007) ilmakermanopeuksia rönt-
genputken jännitteen arvoilla 15–60 kv (ISO n15–
n60 -spektrit). Taulukossa II on hvl-vertailu put-
kijännitteen arvoille 80–300 kv (ISO n80–n300 
-spektrit). Taulukoissa III ja Iv on esitetty vas-
taavat hvl-vertailut Iec:n määrittelemille rQr-
spektreille (Iec 61267:2005 ja Iec 1267:1994). 
Taulukossa v on STukin röntgenlaboratoriossa 
eri putkijännitteillä ja erilaisilla efektiivisillä ano-
dikulmilla mitattujen hvl-arvojen vertailu.
STukin kalibrointilaboratoriossa ionisaatio-
kammion avulla mitattujen hvl-arvojen (ISO 
n -sarja ja rQr-sarjat) arvioitu epävarmuus 
(paavolainen ja järvinen 1983, kosunen, henki-
lökohtainen tiedonanto 18.3.2005) on 3–4 % ISO 
n25 ja sitä suurienergisemmille spektreille ja 6 % 
spektreille ISO n15 ja n20 (kattavuuskerroin k=2). 
Yleensä ottaen nämä 1 m etäisyydellä mitatut 
hvl-arvot yhtyvät spektreistä laskettuihin arvoi-
hin edellä mainittujen epävarmuuksien rajoissa, 
lukuunottamatta ehkä pehmeimpiä spektrejä (ISO 
n15 ja n20, joilla kuitenkin numeroarvojen mer-
kintätarkkuuskin vaikuttaa asiaan). Taulukossa 
I mainituista spektreistä lasketut ilmakermano-
peudet olivat keskimäärin 1,02 kertaa suuremmat 
kuin ionisaatiokammiolla mitatut arvot; nämäkin 
mittaustulokset ovat mittausepävarmuuden ra-
joissa samat (ionisaatiokammiomittausten epävar-
muus 3 %, k=2). näiden mittausten perusteella 
3 m etäisyydellä mitatut, spektrometrin vasteel-
la ja 2 m ilmakerroksen vaimennuksella korja-
tut spektrit vastaavat hyvin todellisia spektrejä 
(hakanen ym. 2007). 
STukin röntgenlaboratoriossa mitattiin hvl-
arvoja sekä ionisaatiokammion että spektromet-
rin avulla eri putkijännitteillä ja eri suunnissa 
(suunnan avulla jäljiteltiin erilaisia röntgenputken 
efektiivisen anodikulman arvoja, ks. 3.6). nämä 
tulokset on esitetty taulukossa v, jossa ilmoite-
tut kulmat ilmaisevat mittauskulman putken re-
ferenssisuunnan suhteen; negatiivisilla kulmilla 
efektiivinen anodikulma on putken nominaaliar-
voa pienempi. Ionisaatiokammiomittaukset tehtiin 
1,24 metrin etäisyydellä röngenputken fokuksesta 
ilman röntgenputken lisäsuodatusta (röntgenput-
ken kaihtimien suodatinvalintakiekko asennos-
sa 0 mm Al). Ionisaatiokammiomittauksissa käy-
tettiin radcal 9015 -säteilymittaria ja 10x5-6m 
-ionisaa tiokammiota. Tämän ionisaatiokammion 
valinnalla pyrittiin pitämään mittarin energiavas-
teen vaikutus hvl-mittauksiin pienenä:  fotonien 
energian alaraja oli 10 kev luokkaa näissä spekt-
reissä. Alumiiniabsorbaattorien puhtaus oli vähin-
tään 99,99 %. Spektrimittaukset tehtiin 3 metrin 
etäisyydellä, ja ne korjattiin ilman vaimennuksen 
osalta vastaamaan 1,24 metrin etäisyydeltä teh-
tyjä mittauksia. Taulukossa v on esitettynä näin 
saadut hvl-arvot 1,24 m etäisyydellä röntgenput-
ken fokuksesta. Ionisaatiokammion avulla mitatun 
hvl:n suhteelliset virherajat ovat keskimäärin 
4 % (k=2, 3–6%): mitatut arvot vastaavat toisiaan 
virherajojen puitteissa. myös näiden mittausten 
mukaan spektreistä lasketut hvl-arvot vastaavat 
hyvin ionisaatiokammiolla mitattuja arvoja. 
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Taulukko I. Ionisaatiokammiomittausten ja mitatuista spektreistä laskettujen HVL1- ja HVL2-arvojen yhteensopi-
vuus (ISO N15–N60). Aiemmin mitatut (Hakanen ym. 2007) HVL- ja ilmakermanopeustulokset on esitetty suluissa. 
STUKin kalibrointihalli, röntgengeneraattori: Seifert Isovolt 160 HS, röntgenputki: MB 161/4.
Spektreistä lasketut HVL-arvot 
(mm Al, ellei toisin mainittu)
Ionisaatiokammion avulla 
mitatut HVL-arvot
(mm Al, ellei toisin mainittu)
Ilmakermanopeus
(mGy/h)
HVL1 HVL2 HVL1 HVL2 Laskettuna 
spektristä
Mitattuna ioni-
saatiokammiolla
N15 0,13 (0,13) 0,14 (0,14) 0,14 0,16 (226) 222
N20 0,30 (0,30) 0,33 (0,34) 0,32 0,35 (190) 183
N25 0,65 (0,65) 0,72 (0,72) 0,66 0,73 (227) 223
N30 1,13 (1,13) 1,24 (1,24) 1,15 1,24 (128) 126
N40 0,084 (0,085)
mm Cu
0,092 (0,092)
mm Cu 
0,084 mm Cu 0,089 mm Cu (61,8) 61,3
N60 0,24 (0,24) 
mm Cu
0,27 (0,27) 
mm Cu 
0,24 mm Cu 0,26 mm Cu (65,1) 64,3
Taulukko II. Ionisaatiokammiomittausten ja spektristä laskettujen HVL1- ja HVL2-arvojen yhteensopivuus (ISO 
N80–N300). STUKin kalibrointihalli, röntgengeneraattori: Seifert Isovolt 320 HS, röntgenputki: MB 350/1. Detek-
torin vasteen korjaus ei ole tarkka N200–N300 -spektreille, vaikka niiden HVL-arvot vastaavatkin kohtuullisella 
tarkkuudella ionisaatiokammion avulla mitattuja arvoja (ks. 4.1.2).
Spektreistä lasketut HVL-arvot 
(mm Cu)
Ionisaatiokammion avulla mitatut HVL-arvot 
(mm Cu)
HVL1 HVL2 HVL1 HVL2
N80 0,59 0,64 0,58 0,63
N100 1,11 1,17 1,11 1,16
N120 1,69 1,76 1,71 1,78
N150 2,32 2,44 2,36 2,48
N200 3,90 3,98 4,00 4,11
N250 5,00 5,10 5,20 5,21
N300 5,91 6,00 6,12 6,18
Taulukko III. Ionisaatiokammiomittauksista ja spektristä laskettujen tunnuslukujen yhteensopivuus (RQR-laadut 
IEC 61267:2005). STUKin kalibrointihalli, röntgengeneraattori: Seifert Isovolt 160 HS, röntgenputki: MB 161/4.
Spektreistä laskettu HVL1 
(mm Al)
Ionisaatiokammion avulla mitattu HVL1 
(mm Al)
RQR 2 1,36 1,42
RQR 3 1,73 1,77
RQR 4 2,13 2,16
RQR 5 2,73 2,62
RQR 6 2,94 2,98
RQR 7 3,45 3,48
RQR 8 3,93 3,94
RQR 9 5,07 5,03
RQR 10 6,35 6,60
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Taulukko IV. Ionisaatiokammiomittauksista ja spektristä laskettujen tunnuslukujen yhteensopivuus (RQR-laadut 
IEC 1267:1994). STUKin kalibrointihalli, röntgengeneraattori: Seifert Isovolt 160 HS, röntgenputki: MB 161/4. 
Spektreistä laskettu HVL1 
(mm Al)
Ionisaatiokammion avulla mitattu HVL1 
(mm Al)
RQR 3 1,45 1,49
RQR 4 1,93 2,02
RQR 5 2,43 2,47
RQR 6 2,83 2,90
RQR 7 3,25 3,29
RQR 8 3,72 3,73
RQR 9 4,49 4,49
RQR 10 5,67 5,77
Taulukko V. STUKin röntgenlaboratoriossa ionisaatiokammion avulla mitatut ja spektreistä lasketut HVL-arvot 
1,24 metrin etäisyydellä fokuksesta. Röntgengeneraattori: CPI Indico 100, röntgenputki: Comet DI 10 HS-22/52-
150.
Mittauskulma 
röntgenputken 
referenssisuun-
nan suhteen
40 kV 70 kV 100 kV
Ionisaatio-
kammiolla 
mitattu HVL-
arvo
Spektristä 
laskettu HVL-
arvo
Ionisaatio-
kammiolla 
mitattu 
HVL-arvo
Spektristä 
laskettu 
HVL-arvo
Ionisaatio-
kammiolla 
mitattu HVL-
arvo
Spektristä 
laskettu HVL-
arvo
(mm Al) (mm Al) (mm Al) (mm Al) (mm Al) (mm Al)
10o 0,953 0,913 1,52 1,50 2,15 2,13
5o 0,975 0,939 1,58 1,54 2,24 2,23
0o 1,00 0,98 1,68 1,64 2,42 2,42
-5o 1,06 1,02 1,82 1,78 2,67 2,69
-10o 1,14 1,13 2,08 2,09 3,15 3,25
22
STUK-TR 3
4.1.2 Spektrin suorat tarkastelut
Spektrin visuaalisenkin tarkastelun perusteella 
germaniumdetektorin vasteen korjaus toimii hy-
vin, kun spektrissä ei ole suurienergisiä (yli 100–
150 kev) fotoneita – tyypillinen esimerkki on ku-
vassa 1, johon on piirretty 20 kv putkijännitteellä 
tuotetusta röntgensäteilystä mitattu pulssinkor-
keusspektri ja siitä detektorin vasteen korjausoh-
jelmalla muokattu fotonispektri. korjaus näyttää 
oikealta: matalilla energioilla  (alle 7 kev) olevat 
pulssit ovat siistiintyneet pois. kuvan 1 esimerkis-
sä detektorin energiavasteen korjaus liittyy lähin-
nä k-pakoon. myös seuraavassa luvussa 4.2 esite-
tyt vertailut laskennallisesti generoituihin spekt-
reihin antavat epäsuoraa lisäosoitusta detektorin 
energiavasteen korjauksen oikeellisuudesta.
korjausohjelman tarkkuutta varmistettiin 
myös radioaktiivisten kalibrointilähteiden (Fe-55, 
co-57, ba-133 ja Am-241) avulla. esimerkki pa-
lovaroittimen Am-241 -lähteen mittauksesta on 
kuvassa 6, josta nähdään, että k-pakopiikit ovat 
korjautuneet hyvin detektorin vasteella korjatus-
sa spektrissä. comptonsironneiden pakokvanttien 
korjauksen tarkkuutta ei näistä spektreistä voi 
nähdä, koska sironneiden kvanttien energia ja-
kautuu suurelle energia-alueelle ja pulssimäärä 
kanavaa kohti on pieni. 
kuviin 7 ja 8 on piirretty esimerkkejä rönt-
genspektreistä (150 ja 250 kv putkijännite), joissa 
on edelläolevia spektrejä suurempienergisiä kvant-
teja. korjausohjelma ei poista todellisen spektrin 
energia-alueen alapuolisia kvantteja kokonaan 
(kuvassa 7 alle 60 kev kvantit ja kuvassa 8 alle 
130 kev kvantit). näissä spektreissä olevat mata-
lampienergiset fotonit eivät ole todellisia primää-
risäteilyn spektriin kuuluvia fotoneita, eivätkä ole 
myöskään peräisin esimerkiksi röntgenhuoneessa 
tai kollimaattorisysteemissä sironneesta säteilys-
tä. Tämä varmistettiin taustamittauksin ja aset-
tamalla ohut lyijyfolio detektorin eteen. Tuloksista 
nähdään, että detektorin energiavasteen korjauk-
sen tarkkuus heikkenee, kun spektrissä olevien 
fotonien energia kasvaa. Asia johtuu ilmeisesti Ge-
detektorin energiavasteen monte carlo -lasken-
nassa käytetystä yksinkertaisesta detektorimallis-
ta (chen ym. 1984), jossa on otettu huomioon vain 
germaniumkide, mutta ei detektorin muita raken-
teita. Tämän aiheuttama comptonsironneiden fo-
tonien epätäydellinen poisto vaikeuttaa spektrien 
tulkintaa erityisesti silloin, kun spektri on niin 
leveä, että todellisessa spektrissä on myös sen suu-
rienergisten (E) kvanttien comptonreunaa (EC)
(9)
pienempienergisiä fotoneita: tässä tapauksessa yli-
määräisiä kvantteja ei voi yksinkertaisesti leikata 
pois asettamalla spektri nollaksi jotain tiettyä ar-
voa pienemmillä energioilla, kuten voidaan tehdä 
kuvan 7 esimerkissä.
4.2 Laskennallisen spektrin realistisuus
Tehdyt tarkastelut perustuvat mitattujen spekt-
rien ja niitä vastaavien parametrien arvoilla las-
kennallisesti generoitujen spektrien visuaaliseen 
vertailuun (kuvat 9–22) sekä laskennallisesti ge-
neroitujen spektrien hvl-arvojen vertailuun ioni-
saatiokammion ja absorbaattoreiden avulla sätei-
lystä mitattuihin arvoihin.
mitattuja ja laskennallisia spektrejä vertail-
taessa mitatuista spektreistä arvioitiin röntgen-
putken jännite ja sitä käytettiin putkijännitteen 
arvona vastaavien säteilylaatujen spektrien las-
kennallisessa generoinnissa. vertailussa käytetyt 
spektrit on mitattu tämän työn yhteydessä lukuun-
ottamatta kuvia 17–19, joissa on käytetty pTb:ssä 
mitattuja spektrejä (Ankerhold 2000) STukissa 
mitattujen, suurimpia putkijännitteitä vastaavien 
spektrien epätarkkuuden takia (ks. 4.1.2). 
kuvien perusteella mitatut ja laskennallises-
ti generoidut spektrit vastaavat toisiaan hyvällä 
tarkkuudella, lukuunottamatta pehmeintä spekt-
riä (kuva 9) sekä suurimmilla jännitteillä (200–
300 kv) mitattuja spektrejä. Tyypillisesti lasken-
nallisesti generoitu spektri on vain hieman peh-
meämpi kuin mitattu, ja alle 100 kv jännitteillä 
mitatut ja lasketut ISO n -sarjan spektrien kuvaa-
jat yhtyvät x-akselin suunnassa toisiinsa muuta-
man sadan elektronivoltin tarkkuudella. joissakin 
suuremmilla jännitteillä tuotetuista spektreistä 
generoitu spektri erosi mitatusta spektristä tätä 
enemmän. ISO n -sarjan voimakkaasti suodate-
tuilla spektreillä ero on pienempi kuin leveämmil-
lä spektreillä, mikä on helposti ymmärrettävissä.
E
E
EC
= ⋅
⋅ +
2
2 511
2
kev
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Kuva 6. Palovaroittimesta (Am-241) mitattu taustavähennetty spektri. Punainen käyrä kuvaa korjaamatonta raaka-
dataa (pulssinkorkeusspektri) ja vihreä käyrä germaniumdetektorin energiavasteella korjattua spektriä. Kuvasta 
nähdään selvästi, kuinka K-pakopiikit siivoutuvat korjatusta spektristä. Comptonsironneiden kvanttien pako leviää 
laajalle energia-alueelle, eikä sen korjauksen tarkkuutta pysty tästä kuvasta arvioimaan.
Kuva 7. Putkijännitteellä 150 kV mitattu röntgenspektri (ISO N150). Punainen käyrä kuvaa korjaamatonta raaka-
dataa (pulssinkorkeusspektri) ja vihreä käyrä germaniumdetektorin energiavasteella korjattua spektriä. Kuvasta 
nähdään, että korjausohjelma ei täydellisesti korjaa Comptonsironneiden kvanttien pakoa (alle 60 keV energiat 
spektrissä).
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Kuva 8. Putkijännitteellä 250 kV mitattu röntgenspektri (ISO N250). Punainen käyrä kuvaa korjaamatonta raaka-
dataa (pulssinkorkeusspektri) ja vihreä käyrä germaniumdetektorin energiavasteella korjattua spektriä. Kuvasta 
nähdään, että korjausohjelma ei täydellisesti korjaa Comptonsironneiden kvanttien pakoa (alle n. 140 keV ener-
giat spektrissä).
Kuva 9. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. STUKin mittanormaalilaboratoriossa 3 m 
etäisyydellä mitattu, Ge-detektorin vasteella korjattu ISO N15 -spektri (punainen). Röntgengeneraattori: Seifert 
Isovolt 160 HS, röntgenputki: MB 161/4. Mittaustilannetta vastaava laskennallisesti generoitu spektri (vihreä). Las-
kennallisen spektrin generoinnin parametrit: 13,8 kV, 20o anodikulma, suodatus: 1 mm Be, 0,5 mm Al, 0,07 mm C, 
3 m ilmaa. Spektrien ero alle 12 keV alueella selittyy ainakin osittain volframin vaimennuskerrointen yksinkertais-
tetulla mallintamisella L1–L3 -absorptioreunojen alueella.
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Kuva 10. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. STUKin mittanormaalilaboratoriossa 3 m etäi-
syydellä mitattu, Ge-detektorin vasteella korjattu ISO N25 -spektri (punainen). Röntgengeneraattori: Seifert Isovolt 
160 HS, röntgenputki: MB 161/4. Mittaustilannetta vastaava laskennallisesti generoitu spektri (vihreä). Laskennal-
lisen spektrin generoinnin parametrit: 24,8 kV, 20o anodikulma, suodatus: 1 mm Be, 2,0 mm Al, 0,07 mm C, 3 m 
ilmaa. 
Kuva 11. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. STUKin mittanormaalilaboratoriossa 3 m etäi-
syydellä mitattu, Ge-detektorin vasteella korjattu ISO N40 -spektri (punainen). Röntgengeneraattori: Seifert Isovolt 
160 HS, röntgenputki: MB 161/4. Mittaustilannetta vastaava laskennallisesti generoitu spektri (vihreä). Lasken-
nallisen spektrin generoinnin parametrit: 40,2 kV, 20o anodikulma, suodatus: 1 mm Be, 4,0 mm Al, 0,21 mm Cu, 
0,07 mm C, 3 m ilmaa. (Spektrien yhteensopivuus paranisi lähes täydelliseksi, mikäli laskennallisen kuparisuoda-
tuksen paksuutta kasvatettaisiin 0,02 mm.)
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Kuva 12. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. STUKin mittanormaalilaboratoriossa 3 m 
etäisyydellä mitattu, Ge-detektorin vasteella korjattu ISO N60 -spektri (punainen). Röntgengeneraattori: Seifert 
Isovolt 160 HS, röntgenputki: MB 161/4. Mittaustilannetta vastaava laskennallisesti generoitu spektri (vihreä). Las-
kennallisen spektrin generoinnin parametrit: 61 kV, 20o anodikulma, suodatus: 1 mm Be, 4,0 mm Al, 0,6 mm Cu, 
0,07 mm C, 3 m ilmaa.
Kuva 13. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. STUKin mittanormaalilaboratoriossa 3 m 
etäisyydellä mitattu, Ge-detektorin vasteella korjattu RQR-4 (2005) -spektri (punainen). Röntgengeneraattori: 
Seifert Isovolt 160 HS, röntgenputki: MB 161/4. Mittaustilannetta vastaava laskennallisesti generoitu spektri (vih-
reä). Laskennallisen spektrin generoinnin parametrit: 59,7 kV, 20o anodikulma, suodatus: 1 mm Be, 2,78 mm Al, 
0,07 mm C, 3 m ilmaa. 
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Kuva 14. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. STUKin mittanormaalilaboratoriossa 3 m 
etäisyydellä mitattu, Ge-detektorin vasteella korjattu RQR-8 (2005) -spektri (punainen). Röntgengeneraattori: 
Seifert Isovolt 160 HS, röntgenputki: MB 161/4. Mittaustilannetta vastaava laskennallisesti generoitu spektri (vih-
reä). Laskennallisen spektrin generoinnin parametrit: 100 kV, 20o anodikulma, suodatus: 1 mm Be, 3,37 mm Al, 
0,07 mm C, 3 m ilmaa. Laskennallisen spektrin energiaresoluutiota on heikennetty laskennallisesti.
Kuva 15. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. STUKin mittanormaalilaboratoriossa 3 m 
etäisyydellä mitattu, Ge-detektorin vasteella korjattu RQR-9 (2005) -spektri (punainen). Röntgengeneraattori: 
Seifert Isovolt 160 HS, röntgenputki: MB 161/4. Mittaustilannetta vastaava laskennallisesti generoitu spektri (vih-
reä). Laskennallisen spektrin generoinnin parametrit: 120 kV, 20o anodikulma, suodatus: 1 mm Be, 3,82 mm Al, 
0,07 mm C, 3 m ilmaa. Laskennallisen spektrin energiaresoluutiota on heikennetty laskennallisesti. 90 keV:istä 
ylöspäin spektrien välillä näkyy pientä poikkeamaa mahdollisesti spektrometrin energiavasteen korjauksen epä-
tarkkuudesta johtuen.
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Kuva 16. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. STUKin mittanormaalilaboratoriossa 3 m 
etäisyydellä mitattu, Ge-detektorin vasteella korjattu RQR-10 (2005) -spektri (punainen). Röntgengeneraattori: 
Seifert Isovolt 160 HS, röntgenputki: MB 161/4. Mittaustilannetta vastaava laskennallisesti generoitu spektri (vih-
reä). Laskennallisen spektrin generoinnin parametrit: 150 kV, 20o anodikulma, suodatus: 1 mm Be, 4,45 mm Al, 
0,07 mm C, 3 m ilmaa. Laskennallisen spektrin energiaresoluutiota on heikennetty laskennallisesti. 80–95 keV 
mitattu spektri hieman korkeampi ja 100 keV ylöspäin spektri matalampi kuin laskennallisesti generoitu spektri.
Kuva 17. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. PTB:ssä 1 m etäisyydellä mitattu, Ge-detektorin 
vasteella korjattu ISO N200 -spektri (punainen: Ankerhold 2000). Mittaustilannetta vastaava laskennallisesti 
generoitu spektri (vihreä). Laskennallisen spektrin generoinnin parametrit: 200 kV, 20o anodikulma, suodatus: 
7 mm Be, 4 mm Al, 2 mm Cu, 3 mm Sn, 1 mm Pb, 1 m ilmaa. 
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Kuva 18. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. PTB:ssä 2,5 m etäisyydellä mitattu, Ge-detek-
torin vasteella korjattu ISO H200 -spektri (punainen: Ankerhold 2000). Mittaustilannetta vastaava laskennallisesti 
generoitu spektri (vihreä). Laskennallisen spektrin generoinnin parametrit: 200 kV, 20o anodikulma, suodatus: 
7 mm Be, 4 mm Al, 1 mm Cu, 2,5 m ilmaa. Laskennallisen spektrin energiaresoluutiota on heikennetty laskennal-
lisesti.
Kuva 19. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. PTB:ssä 1 m etäisyydellä mitattu, Ge-detektorin 
vasteella korjattu ISO N300 -spektri (punainen: Ankerhold 2000). Mittaustilannetta vastaava laskennallisesti 
generoitu spektri (vihreä). Laskennallisen spektrin generoinnin parametrit: 300 kV, 20o anodikulma, suodatus: 
7 mm Be, 4 mm Al, 3 mm Sn, 5 mm Pb, 1 m ilmaa.
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Kuva 20. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. STUKin röntgenlaboratoriossa 3 m etäisyy-
dellä säteilykeilan referenssisuunnasta -10o kulmassa mitattu, Ge-detektorin vasteella korjattu 100 kV putkijännit-
teellä generoitu lisäsuodattamaton spektri (punainen) ja sitä vastaava laskennallisesti generoitu spektri (vihreä). 
Laskennallisen spektrin generoinnin parametrit: 100 kV, 6,21o anodikulma, suodatus: 1,22 mm Al ja 3 m ilmaa. 
Laskennallisen spektrin energiaresoluutiota on heikennetty laskennallisesti.
Kuva 21. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. STUKin röntgenlaboratoriossa 3 m etäisyydel-
lä säteilykeilan referenssisuunnassa mitattu, Ge-detektorin vasteella korjattu 100 kV putkijännitteellä generoitu 
lisäsuodattamaton spektri (punainen) ja sitä vastaava laskennallisesti generoitu spektri (vihreä). Laskennallisen 
spektrin generoinnin parametrit: 100 kV, 16o anodikulma, suodatus: 1,22 mm Al ja 3 m ilmaa. Laskennallisen 
spektrin energiaresoluutiota on heikennetty laskennallisesti.
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Kuva 22. Mitatun ja laskennallisesti generoidun spektrin vertailua. STUKin röntgenlaboratoriossa 3 m etäisyydellä 
säteilykeilan referenssisuunnasta 10o kulmassa mitattu, Ge-detektorin vasteella korjattu 100 kV putkijännitteellä 
generoitu lisäsuodattamaton spektri (punainen) ja sitä vastaava laskennallisesti generoitu spektri (vihreä). Lasken-
nallisen spektrin generoinnin parametrit: 100 kV, 24,51o anodikulma, suodatus: 1,22 mm Al ja 3 m ilmaa. Lasken-
nallisen spektrin energiaresoluutiota on heikennetty laskennallisesti.
 
laskennallisten spektrien oikeellisuutta on arvioi-
tu myös hvl-mittauksien perusteella, vertaamal-
la generoiduista spektreistä laskettuja hvl-arvoja 
STukin kalibrointi- ja röntgenlaboratorioissa io-
nisaatiokammion avulla mitattuihin arvoihin. 
Tuloksia on esitetty taulukoissa vI–IX.
Taulukoista nähdään, että laskennallisesti ge-
neroitujen spektrien hvl-arvot vastaavat ioni-
saatiokammiolla mitattuja arvoja kohtuullisella 
tarkkuudella. erot ovat tyypillisesti alle 4 % ja 
suurimmillaan 9 % (Taulukko IX, viimeinen rivi). 
Ionisaatiokammion energiavasteen aiheuttama 
mittausvirhe voi olla merkittävä pienimmillä put-
kijänniteen ja suodatuksen arvoilla, mutta tätä ei 
ole tässä arvioitu tarkemmin. 
birchin ja marshallin (1979) semiempiirisen 
spektrimallin realistisuutta on arvioitu monissa 
julkaisuissa: mm. birch ja marshall (1979), cranley 
ym. (1991), bhat ym. (1998), meyer ym. (2004), Ay 
ym. (2005) ja poludniowski (2007). Yhteensopivuus 
tämän mallin mukaisesti laskennallisesti generoi-
tujen ja mitattujen spektrien välillä on yleisesti to-
dettu hyväksi mallin jännitealueella (30–150 kv), 
joskin joissakin julkaisuista sanotaan mallin tuot-
tavan todellista kovempia spektrejä. Tässä työssä 
spektrien todettiin vastaavan todellisia spektrejä 
hyvin 150 kv pienemmillä jännitteillä (volframin 
l-absorptioreunojen ympäristöä lukuunottamatta, 
silloin kun tämä energia-alue sisältyi spektriin). 
Spektrimalli heikkeni selvästi 150 kv suuremmilla 
putkijännitteillä. niiden käyttöä ei ohjelmassa ole 
kuitenkaan rajattu, koska nämäkin laskennalliset 
spektrit saattavat olla käyttökelpoisia joihinkin 
tarkoituksiin.
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Taulukko VI. Ionisaatiokammiolla mitattujen HVL-arvojen ja laskennallisesti generoitujen spektrien HVL-arvojen 
vertailu RQR (1994) -spektrisarjalle. Ionisaatiokammiolla mitatut arvot ja virherajat: Hippeläinen (2005). Lasken-
nalliset spektrit generoitu spektristä mitatulle jännitteelle, anodikulmalle 20o ja todelliselle alumiinisuodatukselle. 
Kiinteän suodatuksen arvona käytetty 1 mm Be, 0,07 mm C ja 1 m ilmaa. 
Säteilylaatu Putkijännite Todellinen 
lisäsuodatus
Mitattu HVL1-arvo Laskennallisesti 
generoidun spektrin 
HVL1
(kV) (mm Al) (mm Al) (mm Al)
RQR3 49,5 1,883 ± 0,013 1,50 ± 0,01 1,48
RQR4 59,7 2,335 ± 0,011 2,02 ± 0,01 1,98
RQR5 70,0 2,730 ± 0,011 2,47 ± 0,01 2,54
RQR6 80,0 2,839 ± 0,014 2,90 ± 0,02 2,89
RQR7 90,0 2,905 ± 0,011 3,29 ± 0,02 3,29
RQR8 100,0 3,024 ± 0,011 3,73 ± 0,02 3,74
RQR9 120,0 3,096 ± 0,013 4,49 ± 0,03 4,57
RQR10 150,0 3,332 ± 0,013 5,77 ± 0,03 5,96
Taulukko VII. Ionisaatiokammiolla mitattujen ja laskennallisesti generoiduista spektreistä laskettujen HVL-arvojen 
vertailua ISO N -spektrisarjalle (röntgengeneraattori: Seifert Isovolt 160 HS, röntgenputki: MB 161/4). Mitatut 
arvot: DOS Laatukäsikirja DOS-M 4.7.3 (12.8.2005). Laskennassa käytetty kiinteä suodatus 1 mm Be, 0,07 mm C ja 
1 m ilmaa. Anodikulma 20o. Laskennassa käytetty putkijännite vastaa spektrometrilla mitattua arvoa.
Säteilylaatu Putkijännite Lisäsuodatus Mitattu HVL Simuloidun  spektrin 
HVL
(kV) (mm) (mm) (mm)
ISO N10 9,4 0,1 Al 0,047 Al 0,0459 Al
ISO N15 13,8 0,5 Al 0,14 Al 0,136 Al
ISO N20 18,9 1,0 Al 0,32 Al 0,304 Al
ISO N25 24,8 2,0 Al 0,66 Al 0,646 Al
ISO N30 29,4 4,0 Al 1,15 Al 1,12 Al
ISO N40 40,0 4,0 Al + 0,21 Cu 0,084 Cu 0,0831 Cu
ISO N60 60,5 4,0 Al + 0,6 Cu 0,24 Cu 0,236 Cu
Taulukko VIII. Ionisaatiokammiolla mitattujen ja laskennallisesti generoiduista spektreistä laskettujen HVL-arvojen 
vertailua ISO N -spektrisarjalle (röntgengeneraattori: Seifert Isovolt 320 HS, röntgenputki: MB 350/1). Mitatut 
arvot: DOS Laatukäsikirja DOS-M 4.7.3 (12.8.2005). Laskennassa käytetty kiinteä suodatus 3 mm Be, 0,07 mm C ja 
1 m ilmaa. Anodikulma 20o.
Säteilylaatu Putkijännite Lisäsuodatus Mitattu HVL Simuloidun  
spektrin HVL
(kV) (mm) (mm Cu) (mm Cu)
ISO N80 80,5 3,9 Al + 2 Cu 0,58 0,584
ISO N100 100,3 3,9 Al + 5 Cu 1,11 1,11
ISO N120 120,1 3,9 Al + 5 Cu + 1 Sn 1,71 1,70
ISO N150 149,8 3,9 Al + 2,5 Sn 2,36 2,35
ISO N200 199,2 3,9 Al + 2 Cu + 3 Sn + 1 Pb 4,00 3,95
ISO N250 248,7 3,9 Al + 2 Sn + 3 Pb 5,20 5,15
ISO N300 298,2 3,9 Al + 3 Sn + 5 Pb 6,12 6,08
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Taulukko IX.  STUKin röntgenlaboratoriossa ionisaatiokammion avulla mitatut HVL-arvot sekä laskennallisesti 
generoiduista spektreistä lasketut HVL-arvot. Spektrien generoinnissa käytetyt parametrit: suodatus 1,22 mm Al ja 
1,24 m ilmaa, efektiivinen anodikulma 10o-suunnassa 24,51o, 5o-suunnassa 20,45o, 0o-suunnassa 16o, -5o-suunnas-
sa 11,23o ja -10o -suunnassa 6,21o. 
Säteilylaatu Ionisaatiokammiolla mitattu 
HVL 
Generoidusta spektristä laskettu HVL 
(mm Al) (mmAl)
40 kV, 10o 0,95 0,93
70 kV, 10o 1,53 1,48
100 kV, 10o 2,15 2,13
40 kV, 5o 0,97 0,95
70 kV, 5o 1,58 1,55
100 kV, 5o 2,24 2,27
40 kV, 0o 1,00 0,97
70 kV, 0o 1,68 1,65
100 kV, 0o 2,42 2,47
40 kV, -5o 1,06 1,04
70 kV, -5o 1,82 1,81
100 kV, -5o 2,67 2,80
40 kV, -10o 1,14 1,15
70 kV, -10o 2,08 2,15
100 kV, -10o 3,15 3,44
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4.3 Suodatuksen arviointi
STukin röntgenlaboratorion comet dI 10 hS-
22/52-150 -röntgenputken suodatusta arvioitiin io-
nisaatiokammion avulla mitattujen hvl-arvojen 
avulla (Taulukko v). Taulukossa X on esitetty-
nä hvl-arvojen avulla lasketut suodatusarviot 
(mm Al) ja niiden virheet (k=1). virheet on arvioi-
tu simuloimalla hvl:n arvioinnin mittausvirheitä 
(ilmakermamittauksen suhteellinen keskihajonta 
0,0014, jännitteen keskihajonta 1 kv, anodikulman 
keskihajonta 1o ja alumiinin paksuuden keskiha-
jonta 0,01 mm) ja laskemalla näistä simuloiduis-
ta arvoista suodatusarvio aiemmin luvussa 2.10 
mainitulla tavalla. näistä simuloiduista suoda-
tusarvioista laskettiin odotusarvo ja keskihajonta. 
Anodikulmaksi oletettiin 16 astetta, josta lasket-
tiin efektiivinen anodikulma eri suunnissa kaavan 
(7) mukaisesti.
Taulukko X. Mitattujen HVL-arvojen avulla lasketut suo-
datusarviot (mm Al) ja niiden virherajat (k=1). Comet 
DI 10 HS-22/52-150 -röntgenputki, α = 16o.
Mittaus-
suunta
40 kV 70 kV 100 kV
-10o 1,24 ± 0,11 1,13 ± 0,12 0,99 ± 0,14 
  -5o 1,31 ± 0,08 1,22 ± 0,07 1,11 ± 0,08
   0o 1,29 ± 0,07 1,30 ± 0,05 1,17 ± 0,05
   5o 1,29 ± 0,06 1,26 ± 0,04 1,19 ± 0,04
 10o 1,28 ± 0,06 1,28 ± 0,03 1,24 ± 0,04
Taulukosta nähdään, että suodatusarvot eivät 
pysy täsmälleen vakiona kulman tai jännitteen 
muuttuessa. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, 
että kyseisen röntgenputken todellinen perussuo-
datus koostuu muista materiaaleista kuin alumii-
nista. muita syitä voivat olla birchin ja marshallin 
spektrimallin erot todellisiin spektreihin ja vai-
mennuskertoimien pienet epätarkkuudet. Osa suo-
datusarvojen vaihtelusta selittyy suodatusarvion 
virheellä. Taulukon suodatusarvioiden keskiarvo 
on 1,22 mm Al; tätä arvoa on käytetty kyseisen 
röntgenputken suodatukselle edellä luvussa 4.2.
Suodatusarvion tarkkuutta arvioitiin STukin 
kalibrointilaboratorion Iec rQr -spektrisarjan 
avulla. Tulokset on esitetty taulukossa XI, jos-
ta nähdään että arvioidut suodatukset vastaa-
vat hyvin todellisia arvoja: 100 kv pienemmil-
lä jännitteillä erot niiden välillä ovat enintään 
muutaman kymmenen mikrometrin luokkaa ja 
ar vioitujen virherajojen sisällä (rmS-ero 1,2 %, 
erot -1,2 %–2,7 %), kahdella suurimmalla jännit-
teellä erot ovat kuitenkin hieman suuremmat, 
0,1–0,25 mm luokkaa (4–7 %).
kuvassa 23 on esitettynä log-log asteikolla 
kuinka suodatusarvio riippuu hvl:stä eri jännit-
teillä ja anodikulmilla tuotetuilla röntgensätei-
lyillä; kunkin käyrän kulmakerroin osoittaa kuin-
ka moninkertainen suodatusarvion suhteellinen 
virhe on hvl:n suhteelliseen virheeseen nähden. 
hyvin pienillä hvl-arvoilla (suodatuksilla) suo-
datusarvion suhteellinen virhe voi olla hvl:n suh-
teellista virhettä pienempi, mutta suodatusarvion 
tarkkuus heikkenee nopeasti kun hvl (suodatus) 
kasvaa. Suodatusarvion tarkkuus ei kuitenkaan 
riipu pelkästään hvl-mittauksen tarkkuudesta, 
vaan myös putkijännite ja anodikulma on tunnet-
tava tarkasti; anodikulman tarkka tunteminen on 
erityisen tärkeää silloin, kun hvl (suodatus) on 
pieni. 
Spektripaja-ohjelmassa käytetty laskennallinen 
spektrimalli on sama mitä on käytetty cranleyn 
ym. (1991) -raportissa, missä tarkastellaan suo-
datuksen arviointia hvl-mittausten perusteella. 
Siksi ei ole yllättävää että Spektripaja-ohjelmalla 
lasketut tulokset vastaavat hyvin tarkasti tämän 
raportin datoja. cranley ym. (1991) esittivät myös 
joitakin vertailuja mitattuihin spektreihin ja ar-
vioivat eri anodikulmilla (6o–17,5o) ja jännitteillä 
(60–84 kv) tehtyjen suodatusarvioiden tarkkuuk-
sia. Tulokset tukivat menetelmän käyttökelpoi-
suutta. johtopäätöksenä cranley ym. esittivät, 
että suodatuksen arvioinnin tarkkuudeksi voidaan 
saavuttaa 10 % monilla röntgenlaitteilla. 
nagel (1988) on analysoinut suodatuksen ar-
vioinnin virhelähteitä käytännön kenttämittauk-
sissa ja päätynyt siihen, että suodatuksen arviointi 
hvl:n perusteella johtaa helposti jopa ± 30 % 
virheisiin. virhelähteitä ovat mm. hvl:n mit-
tausvirheet (joita aiheutuu esimerkiksi sironnees-
ta säteilystä, puutteellisesta annosmittauksen 
toistettavuudesta ja säteilymittarin energiariip-
puvuudesta), epävarmuus putkijännitteestä ja sen 
aaltomuodosta, epävarmuus efektiivisestä anodi-
kulmasta, epäfokaalinen säteily, anodin pinnan ta-
saisuus ja pinnan rapautuminen sekä epävarmuus 
keilassa olevista materiaaleista ja niiden koostu-
muksesta (ks. myös Tapiovaara 1985).
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Taulukko XI. Ionisaatiokammiolla mitattujen HVL-arvojen perusteella laskennallisesti arvioidun suodatinpaksuu-
den vertailu todelliseen suodatinpaksuuteen IEC RQR (1994) -spektrisarjalle (röntgengeneraattori: Seifert Isovolt 
160 HS, röntgenputki: MB 161/4). Mitatut arvot: Hippeläinen (2005). Lisäsuodatusarviot laskettu anodikulmalle 
20o. Kiinteän suodatuksen arvona käytetty 1 mm Be, 0,07 mm C ja 1 m ilmaa. Lisäsuodatusarvion virherajat on 
tässä laskettu pelkän HVL:n mittausvirheen perusteella.
Säteilylaatu
(IEC 1267)
Putkijännite Mitattu HVL1 -arvo Todellinen 
lisäsuodatus
HVL1-arvosta laskettu 
lisäsuodatusarvio
(kV) (mm Al) (mm Al) (mm Al)
RQR2 40 0,99 ± 0,01 1,325 ± 0,011 1,333 ± 0,023
RQR3 50 1,50 ± 0,01 1,883 ± 0,013 1,891 ± 0,022
RQR4 60 2,02 ± 0,01 2,335 ± 0,011 2,397 ± 0,021
RQR5 70 2,47 ± 0,01 2,730 ± 0,011 2,698 ± 0,019
RQR6 80 2,9 ± 0,02 2,839 ± 0,014 2,865 ± 0,035
RQR7 90 3,29 ± 0,02 2,905 ± 0,011 2,908 ± 0,032
RQR8 100 3,73 ± 0,02 3,024 ± 0,011 3,005 ± 0,030
RQR9 120 4,49 ± 0,03 3,096 ± 0,013 2,984 ± 0,041
RQR10 150 5,77 ± 0,03 3,332 ± 0,013 3,089 ± 0,039
Kuva 23. Suodatus HVL:n funktiona eri putkijännitteillä ja anodikulmilla Spektripajan mallin mukaisesti arvioitu-
na. Käyrien kulmakerroin ilmaisee suodatusarvion suhteellisen virheen HVL:n suhteelliseen virheeseen verrat-
tuna.
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5 Johtopäätökset
Tässä raportissa on esitetty Spektripaja-ohjelman 
käyttöohje, dokumentoitu ohjelman käyttämät da-
tat ja laskentamenetelmät sekä vertailtu ohjelman 
antamia tuloksia muulla tavoin saatuihin mittaus-
tuloksiin. 
Spektrin mittauksessa käytettävän Ge-detekto-
rin energiavasteen korjausohjelman nähtiin toimi-
van hyvin, kun fotonienergiat olivat 100–150 kev 
pienempiä. energian kasvaessa tätä suuremmaksi 
ohjelma ei kyennyt korjaamaan täydellisesti detek-
torista paenneiden comptonsironneiden kvanttien 
pulsseja. Asia tulisi korjata ohjelman seuraavaan 
versioon laskemalla käytettävälle Ge-detektorille 
paremmin todellisuutta vastaavat korjausdatat.
laskennalisen spektrin generointi tuottaa Ge-
spektrometrin avulla mitattujen spektrien kans-
sa hyvin yhteensopivaa dataa noin 120–150 kv 
putkijännitteeseen asti; laskennallisten spektrien 
laatu heikkenee, kun putkijännitettä kasvatetaan 
tätä suuremmaksi. Ohjelman hyväksymä jännite 
on kuitenkin rajattu vasta arvoon 300 kv, kos-
ka nämä heikomminkin todellisuutta vastaavat 
spektrit saattavat olla käyttökelpoisia joissakin 
tilanteissa. Yli 150 kv jännitteellä generoituja 
laskennallisia spektrejä on kuitenkin käytettävä 
varoen ja niiden epävarmuus ymmärtäen.
Ohjelmassa olevan röntgenputken suodatuksen 
arviointimenetelmän todettiin toimivan tarkasti, 
kun jännite on riittävän alhainen (pienempi kuin 
120–150 kv) ja kun mittaukseen vaikuttavat para-
metrit tunnetaan hyvin. Tällöin suodatus saatiin 
arvioitua yleensä muutaman kymmenen mikro-
metrin (1–3 %) tarkkuudella oikein. käytännön 
mittaustilanteissa saavutettava arviointitarkkuus 
saattaa kuitenkin olla merkittävästi huonompi, 
koska kaikkia tarvittavia parametreja ei tunneta 
tarkasti; 10–30 % voi olla tyypillisessä tilanteessa 
realistinen virhearvio hvl:n perusteella arvioidul-
le suodatukselle (cranley ym. 1991, nagel 1988, 
Tapiovaara 1985).
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